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Steril, selvklæbende opsamlingspose til opsamling af urin. Anvendes
indenfor pædiatrien i forbindelse med diuresemåling, til biokemiske,
cytostatiske eller bakterielle undersøgelser.

ADVARSEL: Kontroller at opsamlingsposens størrelse passer til barnets vægt.

• Vask hænderne grundigt.
• Læg barnet på ryggen.
• Rengør forsigtigt huden med vand og en neutral sæbe. Antiseptiske midler må kun
anvendes såfremt det er medicinsk foreskrevet. Huden skal være ren, tør og fri for
creme eller pudder. Huden må ikke være irriteret. 

• Fjern det midterste og udstansede stykke af klæberen. Kassér dette.
• Fjern forsigtigt dækpapiret fra klæbefladen.
• Placer opsamlingsposen omkrig barnets penis eller vulva, og tryk forsigtigt hele
vejen rundt på kanterne for at sikre at opsamlingsposen slutter til (Fig.1). 

• Til tømbare urinposer: Før posen sættes på huden, kontrolleres at udløbet er lukket
korrekt.

Udløbet er specielt udviklet til:
- direkte prøvetagning via sprøjte (a)
- at passe til universal konus (b)
• For at fjerne opsamlingsposen, løft op i det ene hjørne og træk forsigtigt af.
• Fold klæberen for at undgå urinspild fra posen. Påsæt evt tape. 
• I forbindelse med biokemiske, cytostatiske og bakterielle undersøgelser, bør
opsamlingsposen ikke anvendes mere end 30 minutter, for derved at undgå risiko
for urinkontaminering (falsk positiv). Selvom opsamlingsposen er tom, skal den skiftes.
Urinen skal sendes til laboratoriet indenfor 2 timer efter opsamling. Såfremt dette ikke
kan lade sig gøre, kan prøven opbevares i køleskab i maksimum 12 timer. Noter
opsamlingstidspunktet på posen.

• I forbindelse med diuresemåling, skift opsamlingsposen efter.
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